
 

 برنامه ارزيابي خارجي كيفيت پيشگام ايرانيان

 

 « B براي تشخيص ويروس هپاتيت   (PCR)نمونه مجهول ارزيابي مولکولي »

 

 

نمونه   سي سي ارسال گرديده است. لطفا قبل از انجام آزمايش 5/1در لوله هاي درب پيچ دار  HBVنمونه هاي ارسالي براي ارزيابي 

 را  از نظر نشتي احتمالي كنترل نمائيد.

 روش كار

 الف(آماده سازي / نگهداري / پايداري:

ي سي و مشابه نمونه بيمار ارسال گرديده س 5/1لوله هاي در پيچ دار نمونه است که در  5در این دوره محتویات هر بسته شامل  •

 و لذا نیازمند افزودنی و عملیات بازسازی نمی باشد. است

انسانی شده تهیه گردیده است. لذا رعایت کلیه الزامات ایمنی فردی و شرایط امن و  پلاسماینمونه مجهول مورد آزمایش از نمونه   - تذكر يك

 ایمن نمونه های عفونی در حین کار با نمونه الزامی است.

ستفاده  روز  قابل ا 10از زمان ارسال به مدت حداقل  در جه سانتیگراد(  8تا  2نمونه های این دوره  به شرط  نگهداری در دمای یخچال)  - تذكردو

 می باشند. 

 

 

 ب(انجام آزمايش:

هاي مولکولي  انجام آزمايشدر يك محيط مناسب  كميپاسخ از مرحله استخراج تا مرحله حصول  HBV PCR لازم است آزمایش  •

(PCR clean environment)  با روش رایج در آزمایشگاه و در اسرع وقت انجام گیرد. و نتایج در جداول زیر ثبت گردد. بدیهی است

 ول خالی بماند که ایرادی ندارد.با توجه به نوع روش مورد استفاده ممکن است  بخش هایی از جدا

 ج(گزارش دهي: 

ويال آزمايش  5مجهول ارسالي گزارش گردد. به اين صورت كه لازم است براي هر نمونه  5نتيجه آزمايش براي  5مجموعا در اين دوره بايد 

 انجام پذيرد و نتايج در جدول مربوطه گزارش و ثبت گردد.  كمي

 گزارش هاي بدست آمده را به طريق ذيل اعلام نمائيد:در پايان كار، لطفا    

استفاده مي نتيجه آزمايش ها را در  محل مربوطه در جدول، درج نمائيد. همچنين تاكيد ميگردد اگر از چند روش  مختلف در آزمايشگاه خود 

انتخابو نمونه ها را با آن روش آزمايش نموده و نتايج را در برگه گزارشدهي / كارتابل  را بعنوان روش ارجح خود حتماً يکي از آن روشها،  نماييد

  خود در سايت شركت ثبت نماييد. 

 

 

 

و    -C 15 °با دمای حداقل "می توانيد نمونه ها را پس از اتمام کار بمنظور بررسی های بعدی ، در فریزر

 نگهداری کنيد . "   -C 70 ° ترجيحا در 

 

 .كپي و نگهداري نمائيدبراي پيگيريهاي بعدي   يك نسخه از فرمهاي تکميل شده را توصيه ميشود: 

 



 

 

 

 HBV يعفون يمولکول جيفرم ثبت نتا

 

         توجه:

       .دییوارد نما IU/mLرا برحسب  یکم جهیلطفا نت

  

 لیاز اطلاعات ذ دیتوان یم ،مطابقت ندارد یمورد استفاده با واحد درخواست تیواحد ک چنانچه

         .دییاستفاده نما جهینت لیجهت تبد

      1 IU/ml = 5.6 copies/ml   

            

     سازنده کیت     دستگاه      روش 
سری 

 ساخت
    

     کیت     استخراج    استخراج     استخراج

     دستگاه    تکنولوژی   نحوه وروش 
سازنده 

 کیت
  

سری 

 ساخت
    

     کیت   PCR     PCR   تشخیص   تشخیص
            

80314014   شماره نمونه    
 ریتفس

      
 جهینت

 یکم
      

81314014   شماره نمونه    
 ریتفس

      
 جهینت

 یکم
      

82314014   شماره نمونه    
 ریتفس

      
 جهینت

 یکم
      

83314014   شماره نمونه    
 ریتفس

      
 جهینت

 یکم
      

84314014   شماره نمونه    
 ریتفس

      
 جهینت

 یکم
      


